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ABSTRACT 
HAGEBB, M.  og REY , F. 1984. Lagring av sjovann ti1 analyse av naerings- 
salter. [Storage of seawater for nutrients analysis]. Fisken Hav., 1984- 
( 4 ) :  1-12. 
The effects of different storage procedures on the analysis of nitrate, phos- 
phate and silicate in seawater samples have been compared. The storage 
procedures included freezing and refrigeration of seawater samples, the latter 
with and without the addition of chloroform as a preservative. Refrigeration 
0 
of the samples (1-3 C) up to 6 days, without preservative, was found to be 
the most reliable storage procedure. For periods longer than 6 days, addition 
of chloroform (0.5-1% vlv)  will preserve the samples for months without sig- 
nificant losses in accuracy and precision. 
INNLEDNING 
Det e r  anerkjent blant forskere at Gyeblikkelig analyse (1-2 timer etter inn- 
samling) e r  den mest sikre metode ti1 bestemmelse av nseringssalter i sjovann. 
Dessverre er  ikke dette alltid mulig, og i mange tilfeller er  det behov for 6 
lagre provene for senere analyse. Sp@rsmBlet om hvilken lagringsmetode som 
e r  best, har v ~ r t  gjennstand for en lang diskusjon de siste Brene, og inntil i 
dag finnes ingen anbefalt standard metode. 
Ved Wavforskningsinstituttet har vi siden 1980 analysert store deler av vAre 
neringssaltpr@ver ombord umiddelbart etter innsamling, men vi e r  fortsatt i 
mange tilfeller henvist ti1 5 lagre prover for senere analyse. Lagringstiden 
kan variere fra noen uker opp ti1 et halvt Br. 
Sommeren 1980 startet vi en serie forsok med sikte pB B fjpne - frem ti1 en 3 - brukbar metode for lagring av sjQvann ti1 analyse av NO-, PO4 og SiOe uten 
B dele opp proven. V i  begynte med B se pB lagringse?fekter ved lagr~ng  av 
0 
sjovann i kj@ler (1-3'~) og fryser (-18 C). Rasert pB erfaringene fra disse 
forsokene gjorde vi i 1981 to forsok hvor vi anvendte kloroform som konser- 
0 
veringsmiddel, og da bare ved lagring i kjoler (1-3 C). 
I denne rapporten vil vi presentere resultatene og erfaringene fra disse for- 
sokene og gi noen anbefalinger for lagring av sjovann ti1 n~ringssaltanalyse. 
MATERIALE OG METODER 
Sjovann ti1 alle forsokene ble samlet inn p5 tokt i Barentshavet og var fra 
folgende posisjoner : 
Juni 1980 740001~, 31°13'8 
Mai 1981 720401N, 3 0 ~ 2 0 ' ~ )  
Juni 1981 71°20'N, 18°5018 
Sj@vannspr@vene ble tatt med Niskin eller Nansen vannhentere og tappet p5 20 
ml polyetylenflasker (flasker vanligvis brukt som scintillasjonstelleglass) . 
Flaskene hadde allerede vzert brukt gjentatte ganger ti1 lagring av sjovanns- 
prover og ble skyllet minst 3 ganger med sjovann for proven ble tappet. 
Etter tapping ble provene oyeblikkelig satt i kjoler (1-3'~) eller fryser 
(-18'~). En serie referansepr@ver ble analysert innen en time etter tapping. 
Ti1 filtrering av prover ble brukt Whatman GF/C glassfiberfilter. Filtrerings- 
utstyret var av Pyrex glass, og provene ble s5 snart som mulig fordelt p5 
polyetylenflasker. En serie standardlosninger med KNO , K H  PO og SiC14 2 4 (Titrisol Silisium Standardlosning Merck nr :  9947) ble lagel i 34s NaC1. Losn- 
ingene ble fordelt p5 20 mlls polyetylenflasker og delt i to serier som ble 
lagret i kjoler og fryser. 
Bestemmelse av nitrat, fosfat og silikat ble gjort p5 en autoanalysator utviklet 
ved Havforskningsinstituttet (FOYN, MAGNUSSEN OG SEGLEM 1981). FBlsom- 
heten for de forskjellige analysene er: 
Fosfat : ?0,01 pM ved 0,25 pM 
?0,03 pM ved 2,50 pM 
Nitrat : +0,05 pM ved 0,63 pM 
+0,08 pM ved 6,17 plM 
+0,50 pNl ved 27,1 uN1 
1 
I 
i Silikat : ?0,01 pM ved 0,80 llM 
1 
I +0,07 uM ved 6,50 uM 
0 De frosne provene ble tint ti1 romtemperatur i varmt vann (60-70 C) og analy- 
sert umiddelbart . 
Alle kjemikalier var av pro analysi kvalitet og vann ti1 standarder var glass- 
destillert og ionebyttet. Ved samtlige forsok ble provene lagret morkt. 
I 
RESULTATER OG DISKUSJON 
Et av de forste problemene man stoter p5 ved lagring av sjovannspr0ver for 
n~ringssaltanalyse, e r  valg av lagringsflasker. Det har ve r t  diskutert om 
polyetylenflasker tar opp fosfat, men HERON (1962) viste at dette ikke e r  
tilfelle og konkluderte med at en eventuell nedgang i fosfatkonsentrasjonen mi3 
skyldes bakteriell aktivitet. Ved Havforskningsinstituttet har man siden 1975 
brukt 20 ml polyetylenflasker, og i de siste 5-6 Arene har vi brukt flaskene om 
igjen. MORSE et al. (1982) anbefaler ogsA polyetylenflasker sorn har v ~ r t  
i brukt gjentatte ganger. 
Det ble i alt gjennomfort t re lagringsforsok. Det forste ble startet i juni 1980 
og tok sikte pa 8 kartlegge lagringseffekter filtrerte og ikke filtrerte 
prover, lagret i kjoler (1-3 C) og fryser (-18 C) uten 52nserver.n smiddel. b -g En serie standardprover med forskjellige mengder NO; PO4 og Si04 ble ogsa 
testet . 9 
SjQvannsprOvene ble samlet inn fra to dyp, 50 m og 250 m, og bare proven(? 
fra 50 m ble filtrert. PrOvene ble delt sorn vist i Fig. 1. 
I 
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Fig.  1. Skjema f o r  oppdeling og behandling av prQvene. C ~ ~ F ~ O W ~ ~  c h a r t  showing sample treatment.  1 
Tabellene 1-3 viser resultatene for fosfat, nitrat og silikat. Presisjonen e r  
gitt ved ett standard avvik og antall replikater var 3 unntatt etter 6 dager 
hvor det var 6 .  For alle sjGvannspr@vene e r  noyaktigheten gitt sorn prosent 
av konsentrasjonen m&lt i referanseprovene, men for standardprovene er  den 
gitt sorn prosent av tilsatt mengde. 
A )  Fosfat (Tabell 1) : 
Presisjonen var god i inntil 11 dager ved lagring i kjoler og gikk betydelig 
ned etter 52 dager, mens den var relativt god for prover i fryser etter 57 
dager. Dette indikerte at det i de provene sorn var lagret lengst (i kjoler), 
hadde vsert bakteriell aktivitet. Noyaktigheten var god i inntil 28 timer og 
relativt god etter 6 og 11 dager. Etter 52 dager i kjoler og 57 dager i fryser 
var noyaktigheten svsert varierende og gjennomgaende dsrlig. For standardprov- 
ene synes resultatene Ei vise samme tendens nAr det gjelder presisjon, men noe 
varierende mhp noyaktigheten. Dette skyldes i noen grad at enkelte av verdi- 
ene var s6 lave (0,13 pM K H  PO tilsatt) at fqjlsomheten i analysen (0,Ol pM) 2 4 
utgjorde en relativt stor feil, slik at det her e r  like mye den analytiske presi- 
sjon sorn variasjonen sorn folge av lagringen sorn bidrar ti1 unoyaktigheten. 
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Tabell 3. Resultater fra lagringsfors0k i kj0ler og fryser uten konserveringsmiddel. Silikat. [~esults of storage-experiment in refrigerator 
and freezer without preservative. Silicate.] 
- - 
0 
Kj01 1 - 3Oc Frys - 18 C 
0 timer 7 timer 20 timer 28timer 6 dager 11 dager 52 dager 57 dager 
n = 3  n = 3  n = 3  n = 3  n = 3  n = 3  n = 3  n = 3  
50 m 338 326 95 325 9 2 396 95 393 87 3 ~ 3  8 7 397 9 7 293 61 
filtrert + 0,2 + 0,2 + 0,l + 0,l + 0,l 5 0,l + 0,2 ? 0,2 
Tilsatt % 
S iCl 
4 
Oy7 L@l Oy7 100 096 8 6 038 114 038 114 096 86 097 100 098 114 0,8 114 
+ 0,l + 0,l + 0,l f 0,l f 0,l f 0,l + 0,l f 0,2 
B) Nitrat (Tabell 2) : 
Ved lagring i kjoler var presisjonen god i 11 dager, men gikk betydelig ned 
etter 52 dager. For frosne prover (57 dager) var presisjonen ikke god, men 
klart bedre enn for prover i kjoler. Noyaktigheten var noe variabel og syntes 
dgrligst etter 20 og 28 timer. Etter 52 dager i kjoler var noyaktigheten fort- 
satt innenfor + lo% av opprinnelig verdi. For frosne prover var noyaktigheten 
klart dgrligere enn for prover lagret i kjoler i samme tidsrom. Standardprov- 
ene viste bedre presisjon og noyaktighet enn sj@vannspr@vene, men ogsd her 
kom de frosne provene dBrligst ut. 
C )  Silikat (Tabell 3) 
Presisjonen var god i inntil 52 dager (silisium brukes ikke av bakterier), men 
noyaktigheten var noe variabel. Prover lagret i kjoler viste bedre noyaktighet 
og presisjon enn prover lagret i fryser. StandardprGvene viste noe varierende 
noyaktighet, men god presisjon. Det var en klar tendens ti1 at verdiene for 
prover lagret i kj@ler 15 over 100% av opprinnelig verdi. 
Et gjennomggende trekk for disse resultatene var den d&rlige presisjon og 
0 
noyaktighet ved lagring i fryser ved -18 '~.  Ved frysing av sjovann ti1 -18 C 
vil tungtloselige salter falle ut. Disse vil vere  vanskelige 5 lose ved tining, 
noe som utvilsomt vil skape problemer for analysene. Et enkelt forsok gjen- 
nomfort med sj@vann fra Byfjorden i Bergen illustrerer dette. Sjovannet ble 
fordelt pA 10 stk. 250 ml polyetylenflasker. Sjovannets refraktiv indeks og 
saltholdighet (konduktivitet) ble m5lt for og etter at provene hadde ve r t  _ 
lagret i fryser (-18'~) i 1 4  dager (Tabell 4 ) .  Provene ble tint ti1 romtem- 
peratur som beskrevet . 
Tabel l  4. Variasjoner i r e f r a k t i v  indeks og sa l thold ighet  i frosne prover. 
(Refrac t ive  index and s a l i n i t y  i n  frozen samples, before and a f t e r  s torage  f o r  14 days 
a t  -18'~) 
Refraktiv indeks Standard avvik Sal thold ighet  S% Standard avvik 
For f rys ing  1,33882 
E t t e r  f rys ing  1,33712 
Det framg5r at b5de saltholdigheten og refraktive indeks har ggtt ned, salt- 
holdigheten med hele 23%, samtidig som standard avvik for saltholdighets- 
mdlingene har @kt sterkt. Dette tyder pA at sj0vannsprover forandrer ka- 
rakter ved frysing og tining, og at de opprinnelige fysiske egenskaper e r  
vanskelig B fore tilbake ti1 utgangspunktet. MacDONALD and MCLAUGHLIN. 
(1981) har vist at det skal svaert kontrollerte betingelser ti1 ved tining av 
pr@vene dersom man skal oppnd skikkelig noyaktighet ved analyse av prover 
som har vaert lagret i fryser. Presisjonen avtar imidlertid med lagringstiden. 
Basert p5 resultatene fra lagringsfors8ket uten konserveringsmiddel, bestemte 
vi oss for folgende: 
1. A bruke lagring i mmrke ved 1-3 '~  for kortere perioder (inntil 1 uke). 
2 .  Ved lengre tids lagring B forsoke rned et konserveringsmiddel for B unngB 
bakteriell aktivitet i provene. 
Det har i de siste 20 i3r var t  forsokt forskjellige midler ti1 konservering av 
naeringssalter i sjovann (eks. kvikks8lvkorid , kloroform , fen01 og syrer) . 
Resultatene har imidlertid vist seg 8 ve re  sprikende og ti1 dels motstridende. 
Av disse konserveringsmidlene har vi valgt kloroform pga at kloroform e r  en 
god hemmer av bakteriell aktivitet, og fordi den er  miljomessig akseptabel 
samtidig som den praktiske gjennomforing av konserveringen blir enkel. I 
folge Merck Index 9 .  utgave 1976, e r  lodigheten av kloroform i vann 0,5% 
(vol/vol) ved 2 5 ' ~ .  Tatt i betraktning at kloroform vil diffundere gjennom 
plast og etter en tid forsvinne, var det onskelig B bruke noe mer kloroform 
enn metningskonsentrasjonen tilsa . Dette ville sikre at sjovannsprovene var 
mettet rned kloroform selv ved lengre tids lagring i kjoler. 
I 1981 gjorde vi to forsok rned forskjellige mengder kloroform, tre dri3per (ca 
0 , l  ml) og 0,200 ml pr  20 ml prove. Tre drsper ble noe upresis mengde og 
valget av 0,200 ml i det andre forsoket ble gjort for B fB en mer presis meng- 
de 3 arbeide med, og ikke utelukkende p2 grunnlag av erfaringer fra det 
forste forsoket . 
Resultatene er  vist i Tabell 5 og 6.  Et gjennomgfiende trekk var at lagring 
uten kloroform gav vesentlig darligere noyaktighet og presisjon enn lagring 
rned kloroform for analysene av nitrat og fosfat, mens det for silikat ikke var 
saerlige forskjeller. Disse resultatene synes B bekrefte pBstanden om at ned- 
gangen i nitrat og fosfat i prover uten konserveringsmiddel skyldes hoved- 
saklig bakteriell aktivitet siden vi antar at silikat ikke blir tatt opp av bak- 
terier . 
For B se nermere pi? effektene av lagring rned kloroform, har vi plottet ver- 
diene for de forskjellig naeringssalter mot lagringstid. For analyse av fosfat 
I (Fig. 2 )  med tre drBper kloroform var noyaktigheten bedre enn med 0,200 ml, 
mens presisjonen var dBrligere. Provene tilsatt t re  dri3per viste noe lavere 
I fosfatkonsentrasjon enn den opprinnelige verdi, mens det var en klar tendens 
ti1 okning i provene tilsatt 0,200 ml. Denne Bkningen syntes B v;ere konstant 
(ca 0 , l  uM) og uavhengig av den opprinnelige konsentrasjon ved lagring 
lengre enn 60 dager. 
Analysene av nitrat (Fig. 3 )  viste samme tendens, dvs noe bedre presisjon for 
prQlver rned 0,200 ml kloroform enn for prover tilsatt t re  drfiper. De siste 
viste ogs5 noe lavere konsentrasjoner enn opprinnelig. 
I Analysene av silikat (Fig. 4 )  viste svaert liten forskjell rned tilnaermet lik presisjon og noyaktighet for begge mengder kloroform. 
KONKLUSJONER. 
Basert pB de oppnBdde resultater, kan vi konkludere at: 
1. Oyeblikkelig analyse (1-2 timer etter innsamling) e r  den mest pslitelige 
metode ti1 analyse av fosfat, nitrat og silikat i sjovann. 
Tabell 5. Resultater fra lagringsfors$k med konserveringsmiddel. 
0 (3 drlper kloroform, ikke filtrerte pr$ver, lagring pH kj$l, 1-3 C).  
[Result of storage-experiment with preservative (3 droplets chloroform, 
0 
not filtered samples, storage in refrigerator, 1-3 C)  .] 
0 22 dager 38 dager 56 dager 
n=5 n=5 n=5 n= 5 
FOSFAT 
20 m 
SILIKAT 
Tabell 6. Resultater fra lagringsforsok med konserveringsmiddel. 
0 
0,200 ml kloroform, ikke filtrerte prover, lagring pi kjol, 1-3 C) . 
[~esul ts of storage-experiment with preservative. (0,200 ml chloroform, 
not filtered samples, storage in refrigerator, 1-3O~).1 
0 16 dager 60 dager 165 dager 
n=5 n= 5 n= 5 n= 5 
FOSFAT UM UM % PM % !JM % 
SILIKAT 
I 
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Fig. 2. Fosfa t .  Lagring ved 1-3 o C med k l o r o f o m  t i l s a t t .  a )  3 d r i p e r ,  b )  0.200 
m l .  [phosphate. Storage a t  1-3 C with chloroform added. a )  3 d r o p l e t s ,  b)  0.200 
m l . 1  
0 10 20 30 40 50 60  0 10 20 30 40 50 60  165 
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0 
Fig. 3. N i t r a t .  Lagring ved 1-3 C med k l o r o f o m  t i l s a t t .  a )  3 d r i p e r ,  b )  0.200 
0 
m l .   itra rat. Storage a t  1-3 C with chloroform added. a )  3 drop le t s ,  b )  0.200 m l . 1  
0 10 20 30 40 50  60 165 
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0 
Fig. 4. S i l i k a t .  Lagring ved 1-3 C med kloroform t i l s a t t .  A 3 d r i p e r ,  0.200 
m l .  [ s i l i c a t e .  Storage a t  1-3'~ with chloroform added. A 3 drop le t s ,  0.200 m l . 1  
0 2.  Lagring av sjovannsprover i kjoler (1-3 C) og morkt inntil 6 dager uten 
konserveringsmiddel gir god presisjon og brukbar noyaktighet (k 10% av 
opprinnelig verdi) for alle parametere. 
3 .  Ved lagring lengre enn 6 dager b tilsettes kloroform ti1 provene 
(konsentrasjon 0,5-1% vol/vol) . En slik konservering gjor lagring mulig i 
inntil flere mgneder uten betydelig tap i presisjon og noyaktighet. 
4 .  Lagring i fryser gir dArlig og varierende noyaktighet. Selv om vi 
mangler en skikkelig tidsserie, viser data fra tilsvarende ikke publiserte 
forsok samme resultat. 
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